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Instruction Manual: TEMPERATURE AND HUMIDITY METER HT-315 

   ส บ ต  
- เคร่ืองวดัอุณหภูมิและความช้ืน สามารถวดั 

o ช่วงการวดัอุณหภูมิ 0 ºC ถึง 80 ºC / 32 ºF ถึง 176 ºF 
o ช่วงการวดัความช้ืน 10% ถึง 95% R.H. 
o ช่วงการวดัอุณหภูมิ Dew point -25.3 ºC ถึง 48.9 ºC 

- ปิดเคร่ืองอตัโนมติัเม่ือไม่ใชง้าน 
- สามารถวดัค่าไดร้วดเร็วและแม่นย  า 
- บนัทึกขอ้มูลไดสู้งสุด 1000 ค่า 
- เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ดว้ย RS232/USB Interface 
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1. หนา้จอดิจิตอล 
2. ปุ่ ม POWER 
3. ปุ่ ม HOLD 
4. ปุ่ ม REC (ปุ่ ม ENTER) 
5. ปุ่ ม FUNCTION ( ปุ่ ม SEND) 
6. ปุ่ ม SET (ปุ่ ม LOGGER) 

7. ช่อง RS-232 Output 
8. สกรูยดึฝาปิดแบตเตอร่ี 
9. ฝาปิดแบตเตอร่ี 9 V 1 กอ้น 
10. ช่องเสียบโพรบ 
11. ช่องเสียบไฟ 9 VDC 
12. โพรบวดัอุณหภูมิและความช้ืน 
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          บ    ต   
1. การวดัอุณหภูมิ ความช้ืน และ Dew point 

1.1 เสียบโพรบเขา้กบัตวัเคร่ือง 
1.2 กดปุ่ ม Power 1 คร้ัง เพื่อเปิดเคร่ือง หนา้จอจะแสดงผล 2 ค่าบนหนา้จอเดียวกนั โดยแถว

บนแสดงผลการวดัความช้ืนหน่วยการวดัเป็น “%RH” และ แถวล่างแสดงผลการวดั
อุณหภูมิหน่วยการวดัเป็น “ ºC “  

1.3 กดปุ่ ม FUNCTION 1 คร้ัง เพื่อดู อุณหภูมิ Dew Point โดยแถวบนแสดง Dew และ ผลการ
วดัอุณหภูมิ Dew point แถวล่างแสดงผลการวดัอุณหภูมิหน่วยการวดัเดียวกนัเป็น “ ºC “  

2. Data Hold 
กดปุ่ ม  1 คร้ัง เพื่อลอ็กค่าท่ีอ่านได ้หากตอ้งการปลดลอ็กค่าท่ีอ่านได ้กดปุ่ มอีก 1 คร้ัง เพื่อท าการ

ปลดลอ็กค่า 

3. Data Record (Max., Min. reading) 
2.1 กดปุ่ ม REC 1 คร้ังเพื่อท าการบนัทึกค่า สูงสุดและต ่าสุดท่ีวดั 
2.2 กดปุ่ มอีก 1 คร้ัง เพื่อดูค่าสูงสุดท่ีเคร่ืองวดัไดห้นา้จอจะแสดง REC MAX  

2.3 กดปุ่ มอีก 1 คร้ัง เพื่อดูค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองวดัไดห้นา้จอจะแสดง REC MIN  

2.4 กดปุ่ ม HOLD 1 คร้ังหนา้จอจะแสดง REC และลบ Data record  

2.5 กดปุ่ มคา้งไว ้2 วินาทีเพื่อหยุดท าการบนัทึกค่าสูงสุดและต ่าสุดท่ีวดัได้ 

 

   ต       
1. กดปุ่ ม SET คา้งไว ้2 วินาที หรือจนกวา่หนา้จอจะแสดง  “ Code 1000” แลว้ปล่อยปุ่ ม  
2. กดปุ่ ม Enter  

การตั้งค่าแต่ละฟังกช์ัน่ จะตอ้งกดปุ่ ม SET เพื่อเลือกฟังกช์ัน่หลกัในการตั้งค่า โดยฟังกช์ัน่หลกัจะมี
ดงัน้ี 
o ºF : ตั้งค่าหน่วยการวดัอุณหภูมิ 
o SEC : ตั้งค่า Sampling Time ส าหรับท า Datalogger 
o Cnt : ตรวจสอบพื้นท่ีท่ีสามารถบนัทึกขอ้มูลได ้
o CLr : ลบ Datalogger 
o OFF : ตั้งค่าปิดเคร่ืองอตัโนมติัเม่ือไม่ใชง้าน 

3. ตั้งค่าหน่วยการวดัอุณหภูมิ (ºF) 
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o กดปุ่ ม FUNCTION เพื่อเลือก 
0 : หน่วยการวดัอุณหภูมิองศาเซลเซียส ºC 
1 : หน่วยการวดัอุณหภูมิองศาฟาเรนไฮน์ ºF 

o กดปุ่ ม ENTER เพื่อยนืยนั 
4. ตั้งค่า Sampling Time ส าหรับท า Data logger (SEC) 

o กดปุ่ ม FUNCTION เพื่อเลือกเวลาดงัน้ี 
0 : การท า Data Logger แบบแมนนวล 
1 : Sampling Time = 1 วินาที 
2 : Sampling Time = 2 วินาที 
10 : Sampling Time = 10 วินาที 
30 : Sampling Time = 30 วินาที 
60 : Sampling Time = 60 วินาที 
600 : Sampling Time = 600 วินาที (10นาที) 
1800 : Sampling Time = 1800 วินาที (30 นาที) 
3600 : Sampling Time = 3600 วินาที (1 ชัว่โมง) 

o กดปุ่ ม ENTER เพื่อยนืยนั 
5. ตรวจสอบพื้นท่ีท่ีสามารถบนัทึกขอ้มูลได ้(Cnt) 
6. ลบ Data logger 
7. ตั้งค่าปิดเคร่ืองอตัโนมติัเม่ือไม่ใชง้าน 

o กดปุ่ ม FUNCTION เพื่อเลือก 
0: ไม่เปิดการใชง้าน 
1 : ปิดการใชง้าน 

o กดปุ่ ม ENTER เพื่อยนืยนั 
 

Data Logger 
1. Auto Data Logger 

o ตั้งค่า Sampling Time เป็น 1, 2, 10, 30, 60, 600, 1800, 3600. 
o กดปุ่ ม LOGGER 1 คร้ัง เพื่อเร่ิมบนัทึกค่า หนา้จอจะแสดง “A” บนหนา้จอและกระพริบ

ตาม Sampling Time 
o กดปุ่ ม LOGGER อีกคร้ังเพื่อท าหยดุการบนัทึกค่า 
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2. Manual Data Logger 
o ตั้งค่า Sampling Time = 0 วินาที 
o กดปุ่ ม LOGGER 1 คร้ังเพื่อท าการบนัทึก หนา้จอจะแสดง “A” บนหนา้จอ และ จ านวน

พื้นท่ีท่ีเหลือท่ีสามารถบนัทึกขอ้มูลได ้
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