
      
 

 คู่มือการใช้งาน : เคร่ืองวดัโออาร์พ ี

Instruction Manual: ORP METER 
ORP-203 

คุณสมบัต ิ

- เคร่ืองวดัโออาร์พีช่วงการวดั -1,999 mV ถึง 1,999 mV, ค่าความละเอียด 1mV, ค่าความแม่นย  า 

(0.8% + 1dgt) ท่ี 23±5 ºC 

- ใชแ้บตเตอร่ี 9 Vdc 1 กอ้น 

 

รายละเอยีดตัวเคร่ือง 

       

     

 

1. หนา้จอแสดงผล 

2. สวิตซ์เปิด-ปิด 

3. Socket เสียบโพรบ (โพรบแยกจ าหน่าย) 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการวดั 

1. เช่ือมต่อโพรบ (ORP-14) เขา้กบั

ตวัเคร่ือง 

2. เล่ือนสวิตซ์ไปท่ีเลข 1 เพื่อเปิดเคร่ือง 

3. จุ่มโพรบอิเลก็โทรดท่ีสารละลายท่ี

ตอ้งการวดั หนา้จอจะแสดงค่าและ

หน่วยเป็น mV 

4. หลงัจากท าการวดัเรียบร้อยแลว้ให้

ลา้งดว้ยน ้ากลัน่ 
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https://legatool.com/th/orp-203-orp-meter
https://legatool.com/th/lutron-orp-14-orp-electrode

